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MSSE(methicillin sensitive Staphylococcus epidermis) 做為外部陰性品管。

警告及注意事項

具感染性的生物性樣本包含使用過的卡匣，因為在檢測前無法得知其感染性與 否，• 
因此所有的人類樣本必須依照注意事項進行操作。美國疾病防治管制局和Clinical and 
Laboratory Standards Institute 提供操作樣本的標準程序。

在一個含有MRSA/SA及含有其他有機體的混合培養中，檢測結果可能為偽陰性或偽陽• 
性，其主要原因為MRSA/SA存在的濃度，尤其是MRSA/SA濃度接近LOD值。

依照實驗室安全規定操作化學試劑和生物性樣本。• 

本試劑組可檢測不具活性有機體中的MRSA和/或SA的DNA，針對病人在抗生素方面發• 
現增加的可能性。

本試劑無法提供藥物感受性測試結果，必須額外進行細菌培養做感受性測試。• 

勿以其他試劑取代Xpert SA Nasal 分析試劑。• 

僅在加入樣本和試劑時才打開反應匣上蓋。• 

加入樣本和試劑後的卡匣，若一經掉落或震盪，請勿使用。• 

直到開始檢測時才打開反應匣。• 

若反應匣的反應管損壞，請勿使用。• 

每個反應匣僅供單次使用，請勿重複使用。• 

所有的生物性廢棄物或生物性污染物質需依據實驗場所的標準指示進行丟棄，並且依據• 
安全且符合規定的方法處理。

試劑2包含氫氧化鈉(H302, H315, H319)，對眼和皮膚有腐蝕性，需對眼睛和皮膚進行保• 
護。

洗脫劑含Guandinium thiocyanate(H302,H136, H320, H402, EUH031)有害水生生物且與• 
酸 (acid)接觸會釋放有毒氣體

儲存和操作
反應匣和試劑貯存在2–28 ℃。 1. 
不要使用過期的試劑或反應匣。 2. 
直到開始檢測時才打開反應匣。 3. 
請勿使用不澄清和變質的試劑。4. 
鋁箔包裝開封後，兩星期內要用完試劑。5. 

樣本採集，運送和儲存
遵守使用說明書的標準步驟採檢鼻腔拭子檢體(Swab)，Cepheid sample collection devicec1. 
或Copan Liquid Stuart Collection Device可乾用或以無菌生理實驗水潤濕使用。
檢體拭子被放入塑膠運送管(建議使用liquid stuarts medium, Cepheid sample collection 2. 
device 或 Copan )，送至實驗室]。未執行微生物培養的剩餘未處理的檢體(swab)，應置
放於適當的運送系統並於4天內培養。
檢體存室溫(15-28℃)，如果檢體24小時內無法運送，應冷藏2-8℃，可穩定儲存5天內進3. 
行測試。

步驟
使用者依據實驗室規範應接受GeneXpert儀器操作的訓練

反應匣的準備

重要:添加檢體到反應匣(cartridge)的15分鐘內開始檢測。

添加檢體至反應匣(cartridge):
從包裝盒中取出反應匣和試劑。1. 
從運輸容器中取出檢體收集器(swab)。2. 

注意: 使用無菌紗布處理檢體收集器(swab)將污染的風險降到最低。

將swab放進含有洗脫液的管子並折斷檢體收集器(swab)。3. 
關閉洗脫劑的蓋子，以高速震盪10秒。4. 
打開反應匣。使用無菌移液管，將含有檢體的洗脫試劑全部加入Xpert SA Nasal 5. 
complete分析試劑組的“S”腔室中。

關閉反應匣蓋子.6. 

S=檢體(大開口)

圖 1. Xpert SA Nasal Complete Assay 反應匣 (俯視圖)
檢測開始

重點:開始檢測前，確保Xpert SA Nasal Complete Assay 檢測資料導入到軟體中。本節所列的
執行檢測程序基本步驟。有關詳細說明，請參閱GeneXpert Dx System操作手冊。

打開設備電源：(GeneXpert 軟體將自動載入)1. 
登錄到您GeneXpert儀器系統軟體的使用名稱和密碼。2. 
在GeneXpert系統視窗，按下Create test進入新增檢測視窗。3. 
掃描或輸入病人編號（選配），如果鍵入病人編號，確保正確鍵入病人編號。病人編4. 
號有關的測試結果會顯示在＂查看結果(View result)＂的視窗中。
掃描或輸入檢體編號。如果鍵入檢體編號，確保正確鍵入樣品編號。檢體編號有關的5. 
測試結果會顯示在＂查看結果(View result)＂的視窗中。
掃描Xpert SA Nasal complete檢測反應匣的條碼。使用條碼信息，該軟體會自動執行對6. 
話框內下列字段：選擇分析檢測，試劑批號標示，反應匣序號，和到期日期。
按下 “Start Test＂。在出現的對話框中，輸入您的密碼。7. 
燈閃爍時打開儀器模組的門，並裝上反應匣。8. 
關閉模組的門。測試開始且綠色指示燈停止閃爍。當測試完成，指示燈熄滅。9. 
直到設備打開門鎖，才可打開模組門並取出反應匣。10. 
根據您所在機構的標準做法，將使用過的反應匣應放置於適當的檢體廢棄物的容器11. 
中。

查看和列印結果
如何查看和列印結果的詳細說明，請參閱GeneXpert Dx System操作手冊

品質控制 
內部品管

每個反應匣都包括樣品處理品管(Sample Processing Control，SPC)(提供管理者查看結果)和探

“賽沛”金黃色葡萄球菌鼻腔檢測試劑組
“Cepheid” Xpert  SA Nasal Complete

衛部醫器輸字第 027370 號

限由醫師或醫檢師使用 
本產品僅供體外診斷使用
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型號
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效能
本產品係搭配Cepheid Xpert系統使用，藉由鼻腔拭子(swab)方式定性檢測患者的金黃
色葡萄球菌(Staphylococcus Aureus, SA)和抗甲氧西林金黃葡萄球菌(Methicillin-Resistant 
Staphylococcus Aureus, MRSA) 移生(colonization)的風險。本產品利用全自動即時聚合酶連
鎖反應偵測SA及MRSA去氧核醣核酸(DNA)。本檢測試劑組有助於醫療機構對MRSA/ SA
感染的預防和控制。本產品檢測試劑組不用於診斷、指導或監控治療MRSA/ SA感染，或
提供甲氧西林(methicillin)的藥敏結果。陰性結果並不排除MRSA/ SA鼻腔移生，後續的培
養是必須的，包含微生物的藥物感受性試驗或流行病分型試驗。

概要說明
金黃色葡萄球菌（S. aureus）是一個證據充分的人類病原體，造成社區和醫療照護相關的
感染。感染嚴重程度從簡單的皮膚傷口至危及生命的疾病，包括心內膜炎、敗血症和骨髓
炎。金黃色葡萄球菌在許多醫療照護機構(包含醫院及長期照護中心)也是發病率和死亡率
的一個主要原因。金黃色葡萄球菌鼻腔帶菌者會增加院內感染(Health-associated infections)
的風險；總體而言，80％以上的健康照護相關的金黃色葡萄球菌源於內源性1。更具體地
說，手術部位感染金黃色葡萄球菌占20％~30％，一半以上都是源自於內源性的菌叢(fl ora) 
2 ，黃色葡萄球菌感染常是急性並造成大的炎症反應，若不治療，感染可能擴散到周圍的
組織或血液中，而可能導致多重器官感染。一些更嚴重的金黃色葡萄球菌感染是菌血症，
肺炎，骨髓炎，急性心內膜炎，中毒性休克綜合症，心肌炎，心包炎，腦膜炎，絨毛膜
炎，燙傷樣皮膚綜合症，以及肌肉膿腫、泌尿生殖道、中樞神經系統、和各種腹部器官的
膿腫3。

1950年初，含有β-內酰胺酶(beta-lactamase)質體的金黃色葡萄球菌因青黴素的治療有效阻
撓其感染與蔓延。在1959年推出一個合成的盤尼西林(penicillin)為甲氧西林(methicillin)。
然而到了1960年，鑑定出耐甲氧西林金黃色葡萄球菌菌株(methicillin-resistant S. aureus)。
檢測出金黃色葡萄球菌具有mecA基因。美國至今，約25％院內感染是MRSA和社區感染
為MRSA案例也不斷增加，造成重大的發病率和死亡率。因MRSA和甲氧西林敏感金黃
色葡萄球菌（SA）所導致菌血症，死亡率分別是33％和16％。也導致MRSA感染成本上
升，對試圖控制這些感染的擴散，制定策略、政策及實施於醫療保健設置。控制MRSA成
為大多數醫院感染控制的主要重點項目。目前用於檢測MRSA和SA培養的標準方法，是
很費時的，所以需要數天才能產生一個明確的結果4-8。來自最近、控制良好的多中心的
臨床試驗結果顯示利用即時PCR(real- time PCR)快速檢測金黃色葡萄球菌鼻帶原者，隨後
立即執行去除鼻腔和外鼻部位的定植，手術部位感染金黃色葡萄球菌感染的人數可以減少
60％ 1。

程序原理
GeneXpert Dx系統使用即時PCR和逆轉錄RCR自動化執行並整合樣本處理、核酸擴增、單
一或複合樣品的目標序列測定。該系統包括一台儀器、個人電腦、條碼掃描器以及對所採
集的樣本進行測試和檢查結果的軟體組成。該系統使用單次使用的可拋棄式反應匣來盛放
PCR試劑及控制PCR過程。由於反應匣是獨立的，因此可消除樣品間的交叉污染。該系統
的完整說明，請參閱GeneXpert Dx系統操作手冊。

本檢測試劑組包括MRSA和SA的檢測試劑、樣品處理控制(SPC)及，探針檢查控制
（PCC），SPC為充分控制目標細菌的處痛和監控PCR反應抑制劑的存在。探針檢查控制
（PCC）確認試劑再水合、反應匣(cartridge)中PCR管的填充、探針完整性和染染穩定性。

本檢測試劑組是一個快速、自動診斷測試，用於定性檢測特有的葡萄球菌蛋白質A基因
(spa)序列，甲氧西林抗性基因(mecA)，及SCC mec(staphylococcal cassette chromosome mec, 
SCCmec)嵌入金黃葡萄球菌染色體attB的位置中，來自患者鼻孔檢體的定植風險。

試劑和設備

提供的材料
本檢測試劑組包括足夠處理十位患者或品管樣品的試劑，本試劑組包括以下材料：
Xpert SA Nasal complete反應匣含有完整反應管及洗脫劑(Elution reagent) 10瓶           
Bead1, bead2, bead3(冷凍乾燥) 1個/反應匣
試劑1 3.0mL/反應匣
試劑2 (Sodium Hydroxide) 3.0mL/反應匣
Xpert SA Nasal Complete Assay洗脫劑(Guandinium thiocyanate) 1瓶*2.0mL/每套試劑
光碟 1/試劑組

檢測定義檔（ADF）・ 
ADF匯入GX執行檔・ 
產品仿單・ 

註：
本試劑組提供所有檢測試劑的材料安全資料表（簡稱MSDS），可向Cepheid技術支援索取
和登錄www.cepheid.com獲得。

註:
本試劑組的牛血清白蛋白（BSA）的製備完全來自美國牛血漿。BSA的生產也在美國進
行。沒有反芻動物蛋白質或任何其他動物蛋白餵養給動物，動物通過了犧牲前犧牲後檢
驗。在處理過程中，未與其他動物的材料混合在一起。

其他材料需求但未提供
GeneXpert Dx系統(型號取決於使用的設備模型)：儀器、電腦(包含適當軟體)、條碼1. 
掃描器和操作手冊。
印表機(如有需要，請聯繫廠家，確認適用的印表機型號)。2. 
震盪器。3. 
檢體運送棉棒：如Cepheid 採檢棉棒 Part No. 900-0370(雙頭棉棒存於液態介質)，4. 
Copan雙頭棉棒和運送系統 (139C LQ STUART or 138C LQ AMIES)。
拋棄式，微量分注器(VWR 14670-331,Samco 2S-PL-232-1S)或同級品。5. 
無菌紗布(VWR 82030-638)或同級品。6. 

其他可供選擇的材料但未提供
MicroBioLogics KWIK-STIKs 編號#0158 MRSA 做為外部陽性品管，#0360 1. 

針檢查品管（Probe Check Control，PCC）。

樣品處理品管（SPC）—確保樣品經過正確處理。SPC包含Bacillus globigii以乾孢子盒形式包
含在每一個反應匣中，用於確認本產品Xpert SA Nasal complete分析檢體充份處理。如果存在
有機體，SPC可確認金黃葡萄球菌(Staphylococcus Aureus) 溶解已經發生，並可確認樣品處痛
是充分的。另外，這種品管可確保PCR反應情形(溫度及時間)是適當的，對樣品放大、PCR
試劑的功能性及檢體相關的即時PCR抑制作用進行檢測。SPC應在陰性檢體中呈陽性，在陽
性樣品中呈陰性或陽性。如果符合驗證標準，則SPC為合格。

探針檢查控制（PCC）—在PCR反應開始之前，GeneXpert Dx系統從探針的螢光信號測量來
監測 bead再水合、反應管充填、探針完整和染料穩定。如果符合驗證的標準，那麼探針檢查
品管為合格。
外部品管—外部品管可以根據當地，州和聯邦機構評審中使用。

當使用KWIK-STIKs品管 (請見＂其他可供選擇的材料但未提供＂章節)，依照下列步驟執行:
撕開袋子缺口取出KWIK-STIK。1. 
掐掉安瓿瓶蓋的底部，讓液體流出。2. 
保持垂直和輕按以方便流體流過含顆粒的底部。3. 
為了方便冷凍乾燥細胞的溶解、粉碎顆粒並輕輕捏住底部腔室。4. 
拉開KWIK-STIK使其釋放出swab，將Swab插入含有的洗脫試劑的管子（螺旋瓶蓋）。5. 
準備以XPERT SA Nasal complete assay 進行KWIK-STIK swab的檢測。6. 
如果外部品管未能達到預期效果，重複外部品管測試和/或聯繫本公司予以援助。7. 

結果判讀
結果判讀是由GeneXpert DX系統所量測螢光信號和嵌入式計算算法的插值，結果將顯示在
“查看結果＂窗口中。可能的結果是：

MRSA 陽性/SA 陽性(圖2)
可檢測出MRSA的目標DNA序列，可檢測出SA的目標DNA序列

所有MRSA目標基因 (spa, mecA and SCCmec)循環閾值（Ct）落於有效範圍和終點高於・ 
閾值設定。
SPC - NA（不適用）; SPC可忽略，因為MRSA放大可能構成競爭。・ 
探針檢查– 合格(Pass)，所有探針檢查結果通過。・ 

檢測結果陽性並不一定表明活的有機物存在。只是推定存在MRSA或SA。

MRSA 陰性/SA 陽性(圖3)

未檢測出MRSA目標DNA序列，可檢測出SA目標DNA序列
SA目標(spa)循環閾值（Ct）落於有效範圍和終點高於閾值設定。未檢測出目標・ 
DNA(SCCmec)及可能檢測出或未檢測出目標DNA(mecA)。
SA目標(spa)循環閾值（Ct）落於有效範圍和終點高於閾值設定。未檢測出目標・ 
DNA(mec A)及檢測出目標DNA(SCCmec)( empty cassette variant)。
SPC - NA（不適用）; SPC可忽略，因為MRSA放大可能構成競爭。・ 
探針檢查– 合格(Pass)，所有探針檢查結果通過。・ 

一個MRSA陰性; SA陽性測試結果無法排除MRSA鼻腔定植。

MRSA 陰性 / SA陰性(圖4)
未檢測出金黃色葡萄球菌 (Staphylococcus aureus)的目標DNA序列

未檢測出金黃色葡萄球菌 (Staphylococcus aureus)目標DNA(spa)。可能檢出或未檢出・ 
mecA，可檢出或未檢出SCCmec。 
SPC- 合格; SPC循環閾值（Ct）落於有效範圍和終點高於閾值設定。・ 
探針檢查– 合格(Pass)，所有探針檢查結果通過。・ 

一個MRSA陰性; SA陰性測試結果無法排除MRSA或SA鼻腔定植。
MRSA偽陰性（得到結果為“MRSA陰性; SA陽性＂，而不是“MRSA陽性; SA陽性＂），可
能由於檢體中MRSA和SA同時存在 ，MRSA：SA比為1:1 X103或更高。

無效Invaild(圖5)
MRSA/ SA目標DNA序列存在與否不能確定，根據下列說明重新測試。

SPC-失敗- SPC 結果為陰性，且SPC的循環閾值（Ct）未落於有效範圍和終點低於閾值・ 
設置。
探針檢查– 合格(Pass)，所有探針檢查結果通過。・ 

錯誤Error
MRSA/ SA目標DNA序列存在與否不能確定，根據下列說明重新測試MRSA — 無結果

MRSA及SA目標基因 —無結果・ 
SPC —無結果・ 
探針檢查 – 失敗，一個或多個探針檢查結果失敗。・ 

如果探針檢查通過，錯誤的原因可能是由最大壓力超過可接受範圍的。

無結果No result
MRSA/ SA目標DNA序列存在與否不能確定，根據下列說明重新測試。

MRSA及SA目標基因— 無結果・ 
SPC —無結果・ 
探針檢查— 不適用・ 

圖2:MRSA陽性，SA陽性結果

圖 4:MRSA陰性，SA陰性結果

圖 3:MRSA陰性，SA陽性結果

圖5:無效結果

重複執行檢測的原因
重複執行測試需使用一個新的反應匣（勿重複使用反應匣）和新試劑。
無效(Invaild)結果表示SPC失敗。該樣本未妥善處理或PCR反應抑制作用。
錯誤(Error)結果顯示檢測中止(aborted)，可能由於反應管被充填不當，檢測到試劑探針完
整性問題，或超出最大壓力限制。
無結果(No result)顯示示收集不足的測試結果。例如，這可能發生於操作員停止了測試或
電力中斷發生。

限制

本試劑套組檢測需依照試劑套組中的標準程序說明書。任何程序上的修改可能會影響• 
檢測的效果。

檢測結果需配合其他實驗室檢測結果和臨床資訊做臨床診斷。並應使用作為輔助院• 
內感染控制工作，以確定患者需要加強防範。結果不應該被用來指導或監測MRSA或
SA感染的治療。

錯誤的檢測結果可能發生，由於不當的樣本採集、未依照建議的採集樣本程序、操作• 
或儲存條件、不當的檢測操作、樣本混淆或因樣本中過低的微生物量而無法測得。小
心依照建議的程序操作可避免錯誤的檢測結果。

陽性檢測結果不一定表示有活的有機體。然而可判定為MRSA 或SA存在。• 

Xpert SA Nasal complete檢測陽性結果並不一定顯示根除失敗，可能是因為存在失活• 
DNA。先前陽性測結果後的陰性檢測結果，可能是或不是顯示根除成功。

本檢測測試效能不適用於≤21歲。• 

MRSA及SA的偵測是依檢體中所存在的微生物量，可信的檢測結果必須在正確的樣• 
本採集，操作及儲存。

引子和探針結合的區段如有突變可能會影響未知或新型MRSA的測試，造成偽陰性的• 
結果。

檢體中同時含有MRSA及SA，本試劑組可能無法檢測出MRSA，在關鍵的臨床研究• 
中顯示，1個同時感染MRSA和SA的檢體，以本試劑組成功檢測出MRSA陽性和SA陽
性。

在混合培養中，當極高濃度的SA存在時，MRSA的最低偵測極限(LoD)是會改變的。• 
當MRSA:SA比為1:1x106 ，SCC mec型8 個中有7個與SA競爭；當MRSA:SA比為
1:1x103，在SCC mecVIII型觀察到與SA競爭，。

在陰性檢體中因類固醇Flonase和Nasonex相對濃度高於5%v/v和10%v/v，造成本試劑• 
組結果無效。

在陽性檢體中因類固醇Flonase和Nasonex相對濃度高於1%v/v和5%v/v，造成本試劑• 
組偽陰性結果。

當測試檢體混合感染MRCNS(methicillin-resistant coagulase-negative Staphylococcus)• 
和SA含有SCCmec片段(empty cassette SA) ，本試劑組可能產生MRSA偽陽性結果。 

當檢測邊界苯唑西林抗性的金黃色葡萄球菌（borderline oxacillin resistant S. • 
aureus，BORSA），本試劑組可能產生偽陰性的MRSA結果。BORSA菌株的苯唑
西林oxacillin抗性的機制是由於增加產生ß內醯胺酶，而不是mecA基因。 BORSA對
oxacillin最大抑菌濃度(MIC) 為4-8μg/ml被認為是抗性邊緣性，本試劑組會報告為
MRSA陰性，BORSA菌株罕見於美國。

當檢測修飾過的金黃色葡萄球菌（modifi ed S. aureus, MOD-SA），本試劑組可能產• 
生偽陰性的MRSA結果。MOD-SA苯唑西林抗性的機制是由於改變盤尼西林結合蛋
白對苯唑西林的親和力，而不是mecA基因。 MOD-SA對苯唑西林的MIC 為4-8μg/
ml，被認為是邊緣性抗性，但在本試劑將被報告為MRSA陰性。 MOD-SA株罕見於
美國。

含血液檢體可能造成偽陽性結果。• 

如同所有PCR的體外診斷測試，檢測極低水平的目標低於偵測極限(LOD)可能被檢• 
出，但結果可能無法再現（請參閱再現性詳細內容）。

本試劑分析結果有時可能是無效的(Invalid)，由於失敗的SPC品管，錯誤(Error)或者• 
沒有結果(No result)，需要複檢，可能延遲獲得最終報告結果。

如同所有的體外診斷測試，陽性和陰性預測值是基於於盛行率情形。本試劑組分析效• 
能可能會因盛行率和族群不同而改變。

期望值
在本產品的臨床研究中，共有2487個鼻腔檢體來至美國各地的八家醫院。以培養的方式得
知陽性病例的數目及百分比列，計算依年齡區分，呈現於表1。

性能特徵
臨床性能

本試劑組檢測效由美國的8家機構進行前瞻性調查研究決定，檢體以本產品分析並與培養
結果進行比較。
雙頭採檢棉棒(Swab)收集每個受試者檢體。一個棉棒在招收中心進行本產品檢測，另一個
棉棒送到中心實驗室進行標準的培養(culture)試驗。
在中心實驗室中，將檢體置於胰蛋白酶大豆肉湯(trypticase soy broth)中含有6.5％的NaCl放
置隔夜。胰蛋白酶大豆肉湯然後劃線到綿羊血瓊脂平板上。推定為陽性菌落以過氧化氫
(Catalase)、管凝集、革蘭氏染色進行確效，MecA媒介的苯唑西林抗藥性測試使用30μg頭
孢西丁(Cefoxitin)紙片擴散法，其閾值是≦21 mm(R) , ≧22 mm(S)。
本產品效能相較於標準培養結果。

總評
共有2487檢體進行本產品檢測和營養的血液瓊脂培養基測試MRSA和SA。檢體採集排除7
天內接受抗生素治療的患者。2487個案中檢體採集前7至21天，有141受試者使用抗生素，
無使用抗生素被確認有2323個案; 23個案抗生素使用狀態不明。基於抗生素使用狀況，培
養陽性率或本試劑檢測性能無明顯統計學上的差異。
其中之一MRSA培養陽性合併MRSA和甲氧西林敏感金黃色葡萄球菌(Methicillin-sensitive 
S. aureus)的混合感染。本試劑正確識別該檢體為MRSA陽性/ SA陽性。
Xpert SA Nasal complete檢測的性能總結於表2。
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本研究的結果顯示，本產品檢測鼻腔拭子包含175 CFU 95％的分析次數在95％信賴區間及鼻
腔拭子包含300 CFU 95％的分析次數在95％信賴區間產生陽性SA結果。

分析反應
248株金黃色葡萄球菌菌株使用本產品檢測，所有菌株稀釋到濃度在或接近分析判定值(cut 
off)進行三重複試驗。每個測試的菌落形成單位由相同的體積和稀釋的菌數來確定。
199株MRSA和49株MSSA被選擇是依據多樣性的系統發育結構種類中的SA。選擇主要依據
觀察到特有MRSA菌落型態。包含MRSA和MSSR以及那些只包含MSSA。

本產品可正確鑑別所有248株SA：49 株為MRSA陰性/SA陽性; 199株為MRSA陽性/SA陽性。
菌株表現Cooper和Feil群1A，1B和2，12 SCCmec 型和次型（I，II，III，IV，IVa，IVb，
IVc，IVd，V，VI，VII，和VIII），24株序列類型（STs），75株 spa型，13株PFGE和18株
菌落複合物（CC）。

使用本產品，39株USA300菌株被正確報告為MRSA陽性/ SA陽性。Empty cassette variants，
BORSA菌株和heteroresistant菌株全部正確識別。

干擾物質
在Xpert SA Nasal complete檢測研究中，在2487個檢體觀察到63個檢體含有粘液，32個檢體含
有血液，和7個檢體觀察到含有其它非特異性的物質，這有可能干擾測定（請注意，某些樣
品含有超過一種類型的潛在的污染物）。費雪的精確測試執行於具有和不具有這些潛在干擾
物質的拭子數據顯示沒有影響MRSA敏感度，SA敏感度和SA特異性。針對MRSA特異性，若
檢體含有血液，顯示相關輕微偏高超過預期的偽陽性率。

在非臨床研究中，潛在干擾物質可以存在於臨床鼻檢體直接與Xpert SA Nasal檢測的性能相
關。潛在的干擾鼻標本物質可能包括，但不限於：鼻噴霧劑，鹽水，減充血劑和抗組胺劑
（包括吸入的鼻類固醇），人血，粘液。測試的活性成分和測試濃度如表6所示。

根據本研究的條件下，在人體血液，粘液，和陰性或陽性檢體被觀察到的抑制作用無統
計學顯著意義，以下鼻腔噴霧劑在100％（V/V）濃度的測試：Anefrin，NasalCrom，Neo-
synephrine，鹽水，Rhinolast（Astelin）和Zicam凝膠。陽性檢體包括了SA兩個臨床分離株
（N7129和10204）和MRSA SCCmec types II（N315）和IVa（MW2）摻入接近每個分析的偵
測極限濃度。

抑制作用使本產品檢測時造成無效的測試結果，吸入性鼻類固醇Flonase和Nasonex在陰性檢
體相對濃度大於5％（V/V）和10％（V/V）時觀察到本產品造成偽陰性結果，吸入性鼻類固
醇Flonase和Nasonex在MRSA檢體相對濃度大於1％（V/V）和5％（V/V）時觀察到本產品造
成偽陰性結果。

Empty Cassette Variants評估
使用的Xpert SA Nasal completer檢測，22株SA分離鑑定為“Empty Cassette Variants"。過夜培
養物被調整為0.5 McFarland units（～3*108 CFU /ml）。培養物進一步稀釋10萬倍或～3000 
CFU/ml。每個分離物加入到本產品的洗脫劑約～300 CFU /測試（接近偵測極限）和～3*105 

CFU/測試。所有22株兩種細胞的濃度被正確報告為MRSA陰性/ SA陽性。沒有mecA基因信
號。這些結果顯示， “Empty Cassette Variants＂被正確地檢測為MRSA陰性/SA陽性。使用
本產品檢測，並不會誤報MRSA測試結果。

遺留污染(carry-over)的研究
此研究為驗證單次使用的，單包裝的GeneXpert反應匣預防遺留污染發生在相同GeneXpert
模塊，在濃度很高的陽性檢體運行後操作陰性檢體。本研究以一個陰性檢體運作後在同
樣的GeneXpert模塊立即處理一個非常高的MRSA陽性樣品（大約107 CFU/檢驗）。這兩個

所有合格檢體以本產品執行第一次檢測，成功率為96.5％（2487/2578），剩餘91個檢體第
一次檢測為不確定的結果（31:"無效"，51:"錯誤"和9:"無結果"）。這項研究設計不允許進
行重複測試。

Empty Cassette Variants
經本產品確認為MRSA陽性，必須是spa,mecA及SCCmec皆陽性。若spa和SCCmec為陽
性，但mecA不是陽性，則為SA，因為它是甲氧苯青黴素敏感(methicillin sensitive)。
這種狀況在部分SCCmec攜帶的mecA基因被切除時就會發生，因這個移動片段的端部仍
存在原地，仍可得到一個陽性SCCmec信號。這些分離菌株也被稱作為“Empty Cassette 
Variants＂，且在臨床中並非是不常見的。這些分離菌株的重要意義是，MRSA的測定法
並不直接檢測mecA基因。本產品設計檢測方法，可正確地檢測出這些變種的SA。
在本報告中的數據分析，共14個符合empty cassette表現變異菌株，測試結果為spa和
SCCmec的陽性，但mecA陰性(Ct= 0），表3中所示的14個檢體被證實為真陰性MRSA菌
株，真陽性菌株SA相對於參考培養。

性能分析
特異性分析

交叉反應 (Cross-reactivity Study )
收集與金黃色葡萄球菌或可能存在鼻腔菌群相關的114株菌株以Xpert SA Nasal complete
測試。其中，103株來自美國菌種保存中心（ATCC），2株從瑞典哥德堡大學菌種保存中
心（CCUG），1株從德國收集和細胞培養（DSM）獲得，1株從日本東京Juntendo大學，
Teruyo Ito獲得和7株來自抗藥性金黃色葡萄球菌(NARSA）。
測試的有機體被確定為革蘭氏陽性（83），革蘭氏陰性（28），或酵母菌（3）。當然，
甲氧西林凝固酶陰性葡萄球菌，MSCoNS（34）和耐甲氧西林凝固酶陰性葡萄球菌，
MRCoNS（12）都包括在內。生物體被進一步分類為需氧（106）或厭氧（8）。
分離菌株被三重複的測定在4.5-9.5*108CFU/ml或1.7-3.2 (McFarland units)。這項研究的條
件下，以本產品進行菌株檢測。本產品分析特異性為100%，這些結果顯示，樣品中含有
非金黃色葡萄球菌的物種（>1*108 CFU/ml）結果為MRSA(+)，SA(+)不會觸發本產品產生
偽陽性MRSA/ SA測試結果。

BORSA Strains的評估
7株具特點邊緣性耐苯唑西林的金黃色葡萄球菌株（BORSA）進行測試，包括一株確定
為“empty cassette＂（見上文）。耐甲氧西林金黃色葡萄球菌是對於所有S-內酰胺類藥物
具有抗藥性，利用mecA15經由改變盤尼西林結合蛋白PBP2a編碼。BORSA菌株mecA是陰
性，但顯示出苯唑西林(oxacillin)的最低抑菌濃度（MIC）是≧1和≦8 μg/mL。這是特別
有價值從BORSA菌株分辨MRSA可以幫助對感染甲氧西林敏感金黃色葡萄球菌患者處以
適當的管理和隔離預防措施選項。
這項研究的條件下，7 株BORSA菌株（包括確認為“empty cassette＂分離株）使用本產品
測定為MRSA陰性/ SA陽性在含有高和低的細胞濃度。並未檢測出mecA的信號。這些結果
表明以本產品進行檢測BORSA菌株將被正確地鑑別為MRSA陰性/ SA陽性，將不會出現偽
陽性MRSA測試結果。

敏感度分析 (Analytical Sensitivity)
偵測極限 (Limit of Detection Studies) 
研究執行為決定偵測極限（LoD）95％信賴區間，分析金黃色葡萄球菌（SA）和耐甲
氧西林金黃色葡萄球菌（MRSA）稀釋模擬鼻分泌物基質。鼻分泌物基質包括粘液和血
液存於含15％的甘油的PBS。偵測極限被定義為可被檢測到的最低數量的菌落形成單位
（CFU），每個樣本在95％信賴度可再現性或最低的濃度20次重複檢測中19次為陽性。
針對3個SA菌株以不同濃度重複評估20次。以USA、USA900 及USA1200為代表。

針對10個MRSA代表菌株為SCCmec type I，II，III，IVAa，IVd，V，VI，VII和VIII，在
不同MRSA濃度測試（CFU/swab）重複評估20次。利用脈衝場凝膠電泳（PFGE）在確定
的USA100菌株，院內最常見的菌株及USA400社區最常見的菌株之一的存在。分離株報告
包含具有苯唑西林抗性表現型的異質亞型在內。

評估和信賴區間的檢測是採用數據的線性回歸（陽性結果的數量/每個級別中重複的數
量）進行CFU/swab 的範圍測試。信賴區間採用最大似然估計，以大樣本方差- 協方差矩
陣邏輯模型參數決定。針對SA和MRSA的SCCmec分型所進行的測試其LoD的估計和95％
的上限和下限的信賴區間，總結呈現於表4和表5。

GeneXpert模塊之間重複進行20次，總共42個次。沒有證據顯示任何遺留污染。在很高的陽
性檢體隨後立即處理20個陰性檢體，結果全部都正確，報告為MRSA陰性/SA陰性。所有20
個陽性標本正確報告為MRSA陽性/SA陽性。

再現性(Reproducibility)
10個檢體，有不同濃度的SA，MRSA和表皮葡萄球菌（陰性）進行了測試兩次在不同的10
天，不同的三個地點（10個樣本×2次/天×10天×3點）。同批號Xpert SA Nasal complete試劑盒
用於3個測試點。 本產品依據所仿單步驟執行，結果呈現於表7和8。注意，由於高濃度的陰
性檢體接近偵測極限值，預期產生一些陽性結果。
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